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Masa üstünde bulunan XCalibur  programı açılır.

Start tıklanarak analiz başlanır ve sonuçlar toplanır.

Gerekli sıcaklık değerleri yerine gelmiş ise Sequence setup!a gidilir.

Numuneler hazırlanarak Autosampler’a yerleştirilir.

Sequence Setup’a gelinir. Numune bilgileri kontrol edilir.  


