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Masa üstünde bulunan EagerXperience programı açılır.

Cihaz ve bilgisayar açılır.

Cihaz istenilen şartlarda en az 2 saat bekletilir.

Leak test yapılır.

Metoda uygun şekilde numuneler hazırlanır.

Sample table menüsünden numune bilgileri girilir.

Analiz sonuçları toplanır. 

Start tıklanarak analiz başlanır. 


