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Cihaz açılmadan önce deneyin yapılacağı 
uygun lazer parçaları takılır. 

 Kara kutu, cihaz üzerindeki power tuşu,  cihaz lazer anahtarı, 
ve bilgisayar, sırasıyla açılır.

Cihaz açma prosedürü üzerindeki ürüne uygun olarak başlatılır.

Cihaz açma işleminden sonra,
Masaüstünde bulunan “OMNIC” ikonuna çift tıklanarak software açılır 

ve cihazın hazır hale gelmesi için bir süre beklenir.

Deneyin yapılacağı
 LAZER takılı mı?

Cihazda 
kalibrasyon 
yapılmaz.EVET

Cihazda 
kalibrasyon 

yapılır. HAYIR

«Experiment Setup» tıklanır.

Analizin gerçekleştirileceği değerler girilir.

Collect Sample tıklanır.

Elde edilen sonuç kaydedilir.

Yapılan analiz bittiğinde,
Cihaz açma prosedürünün tam tersi olacak şekilde kapatılır.


