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Masa üstünde bulunan Chromoleon programı açılır.

Bilgisayar açılır.

Miktar tayini isteniyor mu? Kalibrasyon eğrisi 
oluşturulur

EVET

HAYIR

Numuneler hazırlanarak autosamplera yerleştirilir. 

Oluşturulan sequence dosyasından numuneler ile ilgili bilgiler girilir.

Start tıklanarak analiz başlanır ve sonuçlar toplanır.

Sequence dosyası içerisine numune başvuru formunda belirtilen 
şartlara uygun olacak şekilde program, kontrol paneli ve metod 

dosyaları oluşturulur. Ardından cihaz en az 1 – 2 saat şartlandırılır.


