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Cihaz ve üzerindeki havalandırma açılır.

Dışarıdaki dolapta bulunan tüpler açılır.

Cihazın üzerindeki çakmak ile flame ünitesi aktifleştirilir.

Start ikonuna tıklanarak tarama başlatılır.

Edit methods seçilir.

Instrumen mode seçilir. Measurement sekmesinden istenilen değerler 
seçilir.

Çıkan pencerede add methods seçilir.

Standarts sekmesinden standart değerleri girilir, Cookbokk kontrol 
edilir ok tıklanır.

Analysis sekmesi seçilir ve Start’a basılır. Numuneler hazırlandıkça 
read seçilerek, önce standart maddeler okutularak kalibrasyon eğrisi 

çizdirilir. Ardından numunler okutulur.


