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Öncelikle tripod açılır.

Total station kutusu düz bir zemine yerleştirilerek cihaz çıkartılır.

Tripodun ayakları yere bastırılarak sabitlenir.

Laserscanener tripod üstüne yerleştirilip sabitlenir.

Dosya oluşturulduktan sonra, ölçüm alanına geçilir ve totalstation 
konum bilgileri xyz verileri olarak cihaza girilir.

Konum bilgileri girildikten sonra,  doğruluk reflektör okuması ile test 
edilir.

Konum sabitlendikten sonra ölçüm çalışmasına geçilir. Ölçümü 
alınacak noktaya reflektör yerleştirilir ve kayıt tuşuna basılır ve konum 

kaydedilir.

Cihaz tripoddan sökülür ve kutusuna yerleştirilir.

Cihaz açılmadan önce analog su terazisi ayarlanır.

Cihaz düzenlendikten sonra açma – kapama düğmesine basılarak açılır.

Cihaz açıldıktan sonra dosya yönetim alanına girilip çalışılacak alanın 
dosyası oluşturulur.

Açma – Kapama tuşuna basılarak kapatılır.


