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Su numunesi ph değerinin ölçümü için açma /kapama 
tuşuna basılarak alet açılır.Alet üzerindeki MODE tuşu ile 

pH moduna gelinir.

Su numunesi manyetik karıştırıcı 
üzerinde beher içinde sürekli 

karıştırılır.

pH metrenin elektrodu su numunesi 
içine yeterince daldırılarak doğrudan 
pH okuması yapılır ekrandaki değer 

kaydedilir.

Okuma bittikten sonra elektrot saf 
su yardımıyla temizlenip bir peçete 

yardımıyla kuruması sağlanır 
solüsyonuna konularak kaldırılır.

pH metre kapama tuşuna 
basılarak alet kapatılır.

 


