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5ml su numunesi behere alınır

Üzerine iki damla metiloranj indikatörü damlatılır . 

Harcanan asit miktarı büretten okunup kaydedilir .

Formül üzerinden gerekli hesaplamalar yapılarak 
sonuç bulunur.

Sarı renk alan numunenin üzerine mikro büretle beş 
saniyelik aralıklarla damla damla olmak üzere standart 

Sülfürik Asit ilave edilir. Renk kırmızıya dönünce 
titrasyon sonlandırılır.

 


